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Аннотация. Разработанное устройство и методика определения капиллярного давления периодонта рекомен-
дованы к использованию при обследовании и лечении пациентов с дефектами зубных рядов в сочетании с зу-
бочелюстными аномалиями. При включенных дефектах зубных рядов в сочетании с зубочелюстными аномали-
ями характерно снижение капиллярного давления периодонта нефункционирующей группы зубов и его повы-
шение в 1,43 раза в функционирующей группе. 
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Abstract. The developed device and method of determining the capillary pressure in the periodontium are recommend-
ed for use during the examination and treatment of patients with defects of dentition in combination with dental anoma-
lies.Included defects of the dentition in combination with the dental-maxillary anomalies are usually accompanied by 
the decrease of the capillary pressure in the periodontium of the non-functioning group of teeth and by the capillary 
pressure increase in 1.43 times in the functioning group of teeth. 
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Введение 
Сложность патогенеза стоматологических заболеваний требует применения достаточно чув-

ствительных методов диагностики для проведения эффективных лечебно-профилактических меро-
приятий. Многими исследователями еще с начала 20 века высказывались мнения о необходимости 
дозирования ортодонтической нагрузки в зависимости от капиллярного давления периодонта [1–4]. 
Была предложена классификация ортодонтических сил в зависимости от капиллярного давления пе-
риодонта. Однако в практике ортопедической стоматологии определение капиллярного давления пе-
риодонта не применялось [5–10]. 

Цель работы – разработка и применение устройства для достоверного определения капил-
лярного давления периодонта у пациентов с включенными дефектами зубных рядов в сочетании с 
зубочелюстными аномалиями. 

Методика проведения эксперимента 
Для изучения капиллярного давления в тканях периодонта обследованы 32 пациента в воз-

расте 20–44 года обоих полов с включенными дефектами зубных рядов IV класс Кеннеди в сочетании 
с зубочелюстными аномалиями. Контрольную группу составили 30 пациентов с интактным перио-
донтом. Исследовали десну в области функционирующей и нефункционирующей групп зубов. 

Результаты и их обсуждение 
Для выполнения поставленной цели было разработано устройство для определения капилляр-

ного давления периодонта, которое содержит элемент дозирования нагрузки и нагрузочное средство, 
соединенные между собой (патент на изобретение Республики Беларусь № 15437 от 28.02.2012) [7]. 
Элемент дозирования нагрузки, выполнен в виде пневматической системы, содержит включающей 
пневматический нагнетатель, ресивер, манометр и соединительные трубки. Нагрузочное средство 
представляет собой трубчатый наконечник цилиндрической формы, один конец которого присоеди-
нен к ресиверу, а второй снабжен закрепленной на нем эластичной мембраной (рисунок). Под дей-
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ствием дозированной нагрузки десна меняла окраску, что свидетельствовало об изменении кровена-
полнении капилляров. Минимальная величина давления, которая вызывает обусловленное выдавли-
ванием крови из капилляров изменение цвета десны, соответствовало величине давления крови в ка-
пиллярах десен. 

 
Рис. Схематическое изображение трубчатого наконечника с эластичной мембраной и упора 

для определения капиллярного давления периодонта 
Fig. Schematic representation of a tubular tip with an elastic membrane and a stop for determining 

the periodontal capillary pressure 
Показатель капиллярного давления периодонта у лиц контрольной группы с интактным пери-

одонтом составил 20,3 ± 0,43 мм рт. ст. При включенных дефектах зубных рядов в сочетании с зубо-
челюстными аномалиями нефункционирующей группы зубов значения капиллярное давление перио-

донта варьировали в пределах 19,11  0,11 –– 14,5  0,38 мм рт. ст., в среднем ––  16,8  0,4 мм рт. ст., 
и было снижено в 1,2 раза по сравнению со здоровыми тканями периодонта (р<0,001). Среднее зна-
чение капиллярного давления периодонта у пациентов с включенными дефектами зубных рядов 

функционирующей группы зубов было 29  0,9 мм рт. ст., что в 1,43 раза (р<0,001) больше по срав-
нению со здоровыми тканями периодонта. 

Заключение 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что впервые разработано и апробировано 

устройство для определения капиллярного давления периодонта у пациентов с дефектами зубных 
рядов в сочетании с зубочелюстными аномалиями. Доказано, что при включенных дефектах зубных 
рядов в сочетании с зубочелюстными аномалиями характерно снижение капиллярного давления пери-
одонта нефункционирующей группы зубов и его повышение в 1,43 раза в функционирующей группе.  

Таким образом, разработанное устройство и методика определения капиллярного давления пе-
риодонта рекомендованы к использованию при обследовании и лечении пациентов с дефектами зуб-
ных рядов в сочетании с зубочелюстными аномалиями. Высокая чувствительность (97 %), минималь-
ное время (2 мин) на проведение диагностической процедуры позволяют отнести разработанную диа-
гностику к разряду инновационных экспресс-методов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО АППАРАТА «DENT-35» ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КА-

ЧЕСТВА ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
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Аннотация. Проведена оценка клинической эффективности эндодонтического лечения, проводимого с исполь-
зованием аппарата стоматологического «DENT-35», а также возможности его широкого клинического приме-
нения в практическом здравоохранении. При анализе полученных данных исследовались запломбированные 
корневые каналы зубов при помощи низкочастотного ультразвука по существующим критериям качественной 
обтурации корневых каналов и наличию периапикальных изменений. По завершению стоматологического ле-
чения всем пациентам в исследуемой группе проводилось конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) 
зубов для оценки критериев качества эндодонтического лечения. 
Ключевые слова: ультразвук, обтурация корневых каналов. 
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EFFICIENCY OF ULTRASONIC DEVICE «DENT-35» FOR IMPROVING THE QUALITY OF 
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Abstract. The assessment of the clinical effectiveness of endodontic treatment carried out using the dental apparatus 
«DENT-35», as well as the possibility of its wide clinical application in practical health care. When analyzing the ob-
tained data, sealed root canals of the teeth were investigated using low-frequency ultrasound according to the existing 
criteria of qualitative obturation of root canals and the presence of periapical changes. Upon completion of the dental 
treatment, all patients in the study group underwent a cone beam computer tomography of the teeth to assess the quality 
criteria of endodontic treatment. 
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Введение 
В работах отечественных и зарубежных источниках информации описано влияние степени 

герметизации системы корневых каналов зубов на качество эндодонтического лечения. Показано, что 
при распространившейся практике пломбирования корневого канала гуттаперчей и пломбировочным 
материалом (силером) не достигается достаточной герметизации. Использование пломбировочных 
материалов (силеров) для этих целей следует считать относительным недостатком, так как на сего-
дняшний день не существует материала, способного обеспечить контролируемое заполнение маги-




