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Аннотация. Изучена эффективность применения лазерно-оптической диагностики нарушений микроциркуля-
ции тканей периодонта при дефектах твердых тканей зубов, восстановленных штифтовыми конструкциями. 
Для изучения изменения интенсивности кровотока в микроциркуляторном русле десны было обследованы 62 
пациента с полными дефектами твердых тканей зубов при применении новой лазерно-оптической диагностики. 
Обследование состояния микроциркуляции десны в области полных дефектов твердых тканей зубов с исполь-
зованием новой лазерно-оптической диагностики показало снижение интенсивности микроциркуляции в десне. 
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Abstract. The effectiveness of laser-optical diagnostics of periodontal tissue microcirculation disorders in defects of 
hard tooth tissues restored by pin structures was studied. To study changes in the intensity of blood flow in the micro-
circulatory bed of the gums, 62 patients with complete defects in the hard tissues of the teeth were examined using a 
new laser-optical diagnosis. Examination of the state of the gum microcirculation in the area of complete defects in the 
hard tissues of the teeth using a new laser-optical diagnostic showed a decrease in the intensity of microcirculation in 
the gum. 
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Введение 
При полном разрушении коронковой части зуба целесообразность восстановления нарушен-

ного морфофункционального единства зубных рядов будирует к поискам наиболее оптимальных реа-
билитационных мер. Одним из направлений в решении поставленной задачи является сохранение 
корней зубов, пригодных для протезирования, предупреждающее образование дефектов и деформа-
ций зубных рядов, атрофию альвеолярных отростков и болезней периодонта [1–3]. 

Состояние регионарного кровотока характеризует степень адекватности трофики тканей к 
функциональным нагрузкам, потому что микроциркуляция и метаболизм являются непосредствен-
ными и конкретными механизмами обеспечения реализации функции органа во время работы. Ухуд-
шение функции жевания при отсутствии коронки зуба ведет к уменьшению регионарного кровотока 
и к развитию деструктивных процессов в тканях периодонта. Вместе с этим, актуальной задачей со-
временной стоматологии является не только оптимальное восстановление утраченной целостности 
зубочелюстной системы при полном отсутствии коронки зуба, но и своевременная диагностика, ле-
чение и профилактика нарушений микроциркуляции тканей периодонта [4–10]. 

Цель работы состояла в оценке эффективности применения лазерно-оптической диагностики 
нарушений микроциркуляции тканей периодонта при дефектах твердых тканей зубов, восстановлен-
ных штифтовыми конструкциями. 

Методика проведения эксперимента 
При клинических исследованиях использовали разработанную и апробированную нами ла-

зерно-оптическую установку [4, 6]. Пациента усаживали в кресло, голову неподвижно фиксировали, 
доступ к ротовой полости осуществляли с помощью стоматологического ретрактора. К исследуемому 
участку десны подводили фокус осветительной и приемной оптической систем так, чтобы не было 
контакта со слизистой оболочкой ротовой полости и десной. Расстояние между фокусом и тканью 
составляло около 1 см. Фокус осветительной и приемной оптической систем ориентировали для по-
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лучения максимально четкого изображения выбранного участка с последующей регистрацией дина-
мики капиллярного кровотока путем фиксирования изображения цифровым фотоаппаратом Nikon 
D80. Фиксирование изображения проводили как на отдельных цифровых снимках, так и в записях на 
цифровых носителях на протяжении любого времени. После записи изображения переводили на 
ПЭВМ, в котором обрабатывали по специальному программному обеспечению, с целью получения 
числовых характеристик гемодинамики. Монитор компьютера одновременно выполнял функции те-
лемонитора для визуального наблюдения кровотока, а компьютер − функцию устройства накопления 
видеоданных с целью их последующего воспроизведения и хранения. Микроциркуляторное состоя-
ние тканей периодонта определяли в зоне 2 х 3 см в области папиллярной, маргинальной и альвео-
лярной десны. Интенсивность микроциркуляции крови в десне высчитывали с помощью компьютер-
ной программой в условных единицах и сравнивают с нормальными показателями. Качественную и 
количественную оценку гемодинамики микрососудов осуществляли с помощью цифровой динамиче-
ской спекл-фотографии. 

Для изучения изменения интенсивности кровотока в микроциркуляторном русле десны было 
обследованы 62 пациента с полными дефектами твердых тканей зубов при применении новой лазер-
но-оптической диагностики. Из них первую группу составили 30 пациентов с полными дефектами 
твердых тканей зубов, которым корни зубов восстанавливали предложенными нами культевыми 
штифтовыми вкладками. Вторую группу составили 32 пациента с полными дефектами твердых тка-
ней зубов, которым корни зубов восстанавливали традиционными литыми культевыми штифтовыми 
вкладками с покрывной конструкцией. Контрольную группу пациентов составили 30 добровольцев с 
интактным периодонтом и интактными зубными рядами. 

Результаты и их обсуждение 
Интенсивность микроциркуляции крови в десне у лиц с интактным периодонтом контрольной 

группы составила 36,4±1,11 усл.ед. При исследовании пациентов первой и второй группы до фикса-
ции ортопедической конструкции зарегистрировано снижение показателей интенсивности микроцир-
куляции во всех зонах десны по сравнению со здоровым периодонтом, при этом показатель в I группе 
составил 18,2±1,38 усл.ед. (по сравнению с контролем р<0,001), а во II группе – 18,06±1,26 усл.ед. 
(р<0,001). 

Заключение 
Обследование состояния микроциркуляции десны в области полных дефектов твердых тканей 

зубов с использованием новой лазерно-оптической диагностики показало снижение интенсивности 
микроциркуляции в десне. По данным лазерно-оптической диагностики, интенсивность микроцирку-
ляции десны снижена в 2,0 раза (р<0,001) при полных дефектах твердых тканей зубов по сравнению 
со здоровыми тканями периодонта. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНО-АРМИРОВАННОЙ КУЛЬТЕВОЙ 
ШТИФТОВОЙ ВКЛАДКИ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПОЛНОГО ДЕФЕКТА КОРОНКОВОЙ 

ЧАСТИ ЗУБА 
ФИСЮНОВ А.Д.¹, РУБНИКОВИЧ С.П.2,3 
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Аннотация. Разработан и предложен к практическому применению новый метод протезирования, основанный 
на применении разработанной композитно-армированной культевой штифтовой вкладки (КАКШВ). Для кли-
нического сравнения эффективности нового метода и разработанной штифтовой конструкции, а также тради-
ционной композитной вкладки, армированной одним СВШ, литой культевой штифтовой вкладки (ЛКШВ) из 
кобальто-хромового сплава, проведено наблюдение за состоянием сравниваемых штифтовых конструкций в 
течение четырех лет. В статье представлены результаты клинического наблюдения за 143 пациентами с полны-
ми дефектами коронковой части зуба, которым было изготовлено 190 штифтовых конструкций, в том числе 69 
вкладок (36,32%) по предложенному методу. 
Ключевые слова: полный дефект коронковой части зуба, штифтовая конструкция, композитно-армированная 
культевая штифтовая вкладка. 
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Abstract. A new method of prosthetics has been developed and proposed for practical use, based on the use of the de-
veloped composite-reinforced stump pin inlay. For clinical comparison of the effectiveness of the new method and the 
developed pin construction, as well as the traditional composite inlay reinforced with one pin, cast stump pin inlay 
made of cobalt-chromium alloy, the state of the compared pin structures was observed for four years. The article pre-
sents the results of clinical observation of 143 patients with complete defects of the coronal part of the tooth, for whom 
190 post constructions were made, including 69 tabs (36.32%) according to the proposed method. 
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Введение 
Проблема ортопедического лечения полного дефекта коронковой части зуба является акту-

альной вследствие ее распространенности, существующих недостатков известных методов протези-
рования и их недостаточной эффективности [1]. Сохранение зубов с полными дефектами коронковой 
части и их ортопедическое лечение позволяет предупредить возникновение дефектов и деформаций 
зубных рядов, сохранить естественный механизм передачи жевательного давления, восстановить ана-
томическую форму и функцию разрушенного зуба [2]. 




